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IZVESTAJ O KONTROLISANJU broj V1534
Maruéilac ENERGY PRODUCT PR, f‘.aju kova 69, 21425 Selenda
Vrsta kontrolisanja: Koentrolisanje novog proizvoeda

Predmet . Crabvanski preradivad vode

Oznaka - tip - serija Energy Water MWD HOME

Mesto, datum: Beograd, IMP-CGT, 07.09.2015,
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IZVESTAJ O KONTROLISANJU broj V1534
kontrolisanja: Galvanski preradival vode
Prolzvoda i oznaka: | proizvodat  Ing, Jozef Zmajkovié - TWISTER UL Dolni 54 900 01 MODRA

nznaka: Energy Water MWD HOME
Marugilac: | ENERGY PRODUCT PR, Cajakova 69, 21425 Selenéa. i
Korisnik: [ Naruéitac, kao pravae lice, veii dolju kemercijalnu distribuciju predmeta kontrolisanja_|
Referentni Oznaka Naziv
dokumenti za ) — “Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta
kontrolksanje: SLlist SFRI br26/83 11891 opite upotrebe koji se mogu staviti u promet”

Vrsta kontrolisanja:

Uzorkovanje i
identifikacija:

Opis predmeta
kontrolisanja:

Izvestaji o ispitivanju

ipodioge za kontrolisanpa):

Dprema Za
kontrolisanje:

Malazl kontrolisanja:

o o
N =381 11 ATREIE)
tar 301 11 ZTA1 BN
FrpUDR. G T

Lipori-ghFa) i

T
Ocens ussgabarar: O - Zaacytigen e - Mo sagovnipem KK, - Mg kereisans, BP. -
Dwi izvekas) 58 mocks reproSukesrl BET0 DB - B0 BT DIFOEITE uF S menced nakireod oo B0 "'GT i irvediog pm ot malaas coganid gD | pedal

; 1 e s sti pred upotrebe
| SLalasnik RS 92/201 | e o - S b

SLolasnik RS 42/98 i 44799
SEPS EM 12266-1:2013

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice

Ispitivanje armature od metata — Deo 1 Ispitivanja pritiskom,
postupei ispitivanja § kriterijumi pribvatanja — Obaveani zahtevi

Kontrolisanje m:l'-'ut& proiFvoda |

Beograd, 26. 08.2015. = 07. {:af'rmi.

‘Me: 5In i datum knnlmllmnjﬂ.

1_abn't;ki e bl Gl .l‘lu (2 kom) I:n'é'zﬂfﬂbr'léhngb_r_mﬂ 1

Galvanski preradivaé vode - Energy Water MWD HOME proizvodata Ing. Jozef |
Zmajkovie - TWISTER UL Dolnd 54 900 01 MODRA primenjuje se za odstranjivanje

kalcita i aragonita (kamenca) iz vode.

Predmeti kontrolisanja se primenjuju u instalacijama sanitame vode radnog pritiska do 16
bar. ]
Prilog Predmat | karakteristika i referentni dokument Br. izvestaja

Ispitivanje hemijskih i highenskih zahieva prema “Pravilniku o
| uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opate upotrebe 3508126100
11 keji se mogu staviti u promet, Zakon o zdravstvenaj ispravnosti i
predimeta opite upotrebe | Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za | 3508126102
pide” E =
12 | l#vedtaj o ispitivanju CGT-LAB prema SRPS EN 12.266-1 V 1534
Maziv opreme Karakteristike opreme | Id. oznaka
MM = urr#
Referentni dokument:  SLIisi SFRJ" br.i26/83,6184,56/86,5089 i 1891, Siglasnik RS
92/2011, SLglasnik RS 42198 4499 i SRPS EN 12266-1
Proveravani zahtevi: Ocena:
MATERLIAL
Hemijski i higijenski znhtevi: (Videti lzvesta) o ispitivanju u prilogu 1) | xa |
CVRSTOCA
Cyrstoén kuéBta:  (Videti Tzvedtaj o ispitivanju u prilogu 2.} | Da |
ZAPTIVENOST

Zaptivenost kuéiSta: (Videt levedtaj o ispitivanju u priloge 2.)

g

“Prilozena dokumentacija uz lzvedtaj o kontrolisanju:
- Fotokopija kataloskog materijala proizvedaa koji se ednosi na predmet kontrolisanja {prilog A.)

= Fotwkopiia lzvestaja o ispitivanju broj 13/01501 Laboratorije Labeke s.r.o. prema EN 16212-
koealiter vode... (prilog B.)
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IZVESTAJ O KONTROLISANJU

Broj Vo134
'_ — 2 Strana - 2od2
R £d CAMNU © iU Datum 07,00 3401 5,

KONACGNI NALAZ KONTROLISANJA - usagiasencst sa referentnim dakumentom:

| Na osnovu rezultata kentrolisanja weoraka reprezenata, zakljulujemo da galvanski
preradivaé vode - Energy Water MWD HOME proizvodala: Ing. Jozef Zmajkovid -
TWISTER Ul Dolna 54 900 01 MODRA zadovoljuva zahleve:

o * Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opite upotrebe
kaji se mogu staviti u promet, Zakon o adravstvenoj ispravnosti predmeta opste
upotrebe | Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice™("SLlist SFRI
br-26/83, 61/84,56/86,50/89 i 18/91) Sl.elasnik RS 92/2011 i Sl.glasnik RS 42/98
14499,

o Standarda SRPS EN 12266-1 u pogledu évrstode i zaptivenosti kucista

NAZNAKA O POTREBI NAREDNOG KONTROLISANJA:

Naredno kontrolisanje predmetnog galvanskog preradivaéa vode - Energy Water MWD
HOME potrebno je izvrsiti za 3 (iri) godine!

Beograd, 07. 9. 2015, god.

Memin | Sfusi| =
Samostalni inzenjer - kontrolor: Kristing Petkovid, dipd mad. ind. l@ e :/ i
ket T

tehniar-laborant: T Sivea, mak tek, i

Rukovodilac Centra za gasnu
tehniku: =
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ANAHEM d.0.0. tonsesno s ssamest: 1120

I Tel.: 064 8473 900 Maticni broj: 17615880
il mocartova 10, 11160 Beograd Fax: 011 3422900  Tekuci ratun: 205-81605-04

Datum: 01.08.2015.
Narudilac: INSTITUT MIHAJLO PUPIN d.o.o.
Zahtev br: 15D033

MNa osnovu dobijenih rezultata laboratorijskog ispitivanja i stru€nog razmatranja,
u pogledu ispitivanih parametara, slededi uzorci su zdravstveno ispravni:

Br. Maziv uzorka

1 Uredaj za galvansku preradu hladne vode "Mineral water doctor’-uzorak 1

2 Uredaj za galvansku preradu tople vode “"Mineral water doctor”-uzorak 2

|zvestaj br. 35081261

Zamenik direkiora:
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Maocartova 10, 11160 Beograd Tal; 091 3436 BG O65 B4TH 055 Fac 011 3422 800 i

Podnosilac zabieea; INSTITUT MIHAJLO PUPIN d.o.o
Carar za gasau fehniky

‘Woigina 45, 11000 Bengrad
Pl 014 677 21 59 Beograd,  01.022018,  god

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 2508126101

Zaheew za spiiverge b Zahtev br: 150033

Levesta) o ispaivanju be. 3508126101

‘Wrsie ispilivanja Labaratorjsko isphivans zdravatesns ispravmast

Meziv uzonka: Uinedaj 28 gahansku prersdu hedne woobs “Mineral water doctor-uzorak 1 Parekia. -

Proizvedat Ing Jeref Imapovit-TWISTER, Modra. Shovadis:

isporutilac - n

Uvcenik.  Energy Producl PR, | Selanda.

Spediter -, ~

Lizerwovane izvriic: - Uzorek dostenvipan Anaham [eboratodji

Uzorke preuzes: Vesna Fovadsd Datum prijgma urarka 12.08.2015.g0d.

sesnw. Zahtev br: 150033

Oenaka wzorka  Uredaj za galvansku preradu hladne vode “Mineral water doctor’-uzorak 1

O uzovka:
Uredday za gabvansku preradu hladne vode MWD-Minefal Water Doctor®, od metala, srebre boje, valjkastog oblka, dubne 185 om,
pradnica £ om, u arigirainom pakovan

- o ra adtras. Uiy dwidli i relily AR BSUwovl ekerdnd | Al




nastavak EVESTAL O (SPTIVAMIL bn 3508126401

inahem

Tabela 1. Rezultati ispitivanja
Parametar - 1 M ~ Mefoda
24h

1. Céawnd- (rgl) =«(,01 0,05 EPA 200.9
2, Kadmijumd [mgh) «0,001 0,003 EPA 2008
3, Hram (gl <0, 06 0.1 EP4 200 5
4, ikl (mg) (), 05 (| EP& 200.%
& Zival (mgf) <0001 0,001 EM 1483
6. Arseni (mgh) =0.01 0.0 IS0 1S
7. Cinkd (magd) <10 3.0 SM31118
B. Bakart (g 0,5 2.0 EM31118
o, Guaddel (mgh) of,2 0.3 EM31118

10. Sedent (mg) (0,01 0,01 EP& 200,89

E dana

1. Dlovo1 {mg <01 . EPA 200:8
2. KadmijumT (mg} <[,001 - EPA 2008
3. Hram1 (g = 05 - EP& 2009
4 Nikl1 () <{},05 - EFa 2004
5, Zival (mgll) =(,001 - EN 1483
B. Arseant (mgh) <i,01 - 5011858
7 Cink1 {mgi) <1, . BEM31118
8. Bakar! (mg} <05 = SMI1118
9. Mangan {mgi) <0,05 - SM31118

10. Guokded (mgh <02 . SMIT11E

11 Selentimgh) - <0,01 - EPA 2009
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ﬂ W Mabiéni broj; 17615860 Sitrs dalatnost: 7120

I, Fi8; 1036006 Tesout! radun: 206-81805-04
E‘bﬂfﬂfﬂ!ﬂﬂ wawey anahermn, aig E-mail: pradrmeSfanabam ang

Mocartova 10, 11160 Beograd Ted: 011 3438 600 DE4 BET3 500 Fad: 011 3422 900

Baograd, 01083516 god

STRUCNO MISLJENJE br. 3508126101

Zahtev za ispitivanjn br.  Zahtev br 150033

lzvesta) o ispitvanju br. 5008126101

Struéno miglienje:

Ma osnovu dobijenih rezultata laboratonjskog Spitivania i struénog razmatranja, smaira se da j8 u pogledu ispitanih parametara:

Uzorak Miljenje

Uredaj 2a galvansku preradu hladne vode “Mineral water doctor”-uzorak 1 LORAVETVEND ISPRAVAN

prema Praviiniu o uskovima u pogledu zdravatvene ispravnost predmeta opdte upslrebe kil 82 mogu stavisti u promet SList SFRJ 26083, 8184,
SIS, BOVEE, S0VBS | 1891, Zakonu o 2drevstvenc ispravnost predmeta opdte upotrebe 51 Glasnis RS 922011 | Pravirdu o higienskoj spravioss
vode za pide S| Glasntk SR 4208 | 4450

ANAMEM Lab. Strara T od 1
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Matitnl begj; 17615000 Eifrn delsinostt T120 { .
\— 1 aboratori PiB; toasanG Tkt rafun; 2050 H608-04 e .
i ARG D) E-mail. pradmadsfianalam oy

Mocartowa 10, 11160 Beograd:  Ted 011 3436 600, 055 B4T1 955 i 009 3422 B00 L]

Podnosiac zahlevae INSTITUT MIHAILD PUPIN douo,
Cantar za gasny tehniku

Volgira 15. 11000 Baograd
Ted: 0% 67T 2151 Beograd, 01093018 god.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 3508126102

Fahtey 2a ispitvanje ke, Zahtev br; 150033

lzvests o spitivanjubr. 3508126102

Vrsta ispitivania: Labceatonisko ispitvanje rdravstvene ispravnosti

Maziv uzecka: Ureds] za galvansky prarady lople vade "Mineral water docar-urorsk 7 Parekia; -

Procvedad Ing. Jazel Zmajhovis-TWISTER. Modra, Slovatka

laparutlas. e

Lhvognix: Erargy Product PR, | Selenta

Urarkovanye izvréia Uzorak dostaviien Anahem labaratari

Uizarke preuzea: Vesnas Kovatd Daturn prpsme uzoka 12.08.2015 god

s Zahtev br: 150033

Oenakaworka  Uredaj za galvansku preradu tople vode "Mineral water doctor"-uzorak 2

Dipis uzorka:
Uredsy za gavansky presadu fople vode MWD-Mineral Water Doctor, cd medsia, srabme boje, valjkesicg obika, dufine 18.5 cm,
prednika 4 am. uoriginalnam pakavanju

AAHEM Lab Strana 1 od 2
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mastovak’ EVESTAL O ISPTIVARIL Br 350813102

MM

Lela Kowvad, Spac hem.

Tabels 1. Rezultati ispitivanis
Parametar =t 1 MOK
R
1. Cilovod {migi) =001 .05
2. Kadmijum? (mg) <0,001 0,003
3, Hrom1 (mgll) =005 01
A Mkl {regdl) =005 0.1
&, Zival (mal) {00 0,001
6. Arsen1 (mgh} =001 0,01
T Cnk1 (mgi) =1.0 30
8. Bakar! {mg#} <0,5 2.0
8, Gvoddet (mg) <0,2 03
10, Selent (mgfl) =001 0,01
5 dana
1, Olovol {mgh} <0,01 -
2. Kadmijum' (mgf) <0,001 -
3. Hrom1 {mgh) 0,05 -
& Nikl1 {mgh) 0,05 -
6. Srval (mgh) <0001 .
6 Arsent (mgfh) ={1,01 =
T Cink1 {mgi]} <10 -
8 Bakar! (mgh) <0.5 -
9 Mangani (mgi) <0,05 -
10. Gvakdet (mgl) <02 -
11 .Eﬂrﬂ" tﬂ"ﬂ‘ﬂ oM =
i ot e B ol 3k | 5 alane el IR
MUK - Prees i 4 i el e Bt o mogn ekt i persaecd UL BT el
PAE A U S R T TR T
Rukovodilac leboratorie za ispitivanie POLE .""1

EP®& 200.9
EPA 200.9
EPA 2009
EPRa 2008
EM 14383
IS011880
SM3T11B
SMma111B
SM1118
EFA 2008

EPA 2009
EPaA 200.9
EPA 200.9
EPA 200.2
EN 1483
IS011968
EMITIE
SMI111B
SmM2111B
SMI111B
EPA 2008

1{'& ¥ p]gT'l lﬂﬂﬁhﬂh&ﬂﬁﬂﬂhﬂh Digl, fiz -hem,
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ﬂ Matitnl brof- 17615080 Sitra detatnoste T1I0
oz Pig: 103604081 Takucl ratun; 205-81805-04
L—‘-Labommnfa WA anahem org E-mail; predmetiffanabem.ong
Mocarteva 10, 11160 Beograd Tal.: 0117 3438 6B4, (54 8473 S0 Fax; D11 3422 800

Baggrad, 01.08.2015  god

STRUCNO MISLJENJE br. 3508126102

Zehiev za lspiivarje be.  Zahtev bro 1560033

lzwedta) o spitvenju br. 008126102

Struéno misfenje:

Ha oanovu dobijenih rezultata isboratonjskog ispitivana | struénog razmatranja, smalre 52 da j@ u pogledy Epdanih paremetan:

Uzorak Migljenje

Uredlaj za galvansku preradu tople vode “Mineral water doctor™-uzorak 2 LDRAVETVEND ISPRAVAN

prema Pravirsku o usionvima 1 pogledu 2drevatens spravnost predreta opdle upotrebs kofi 58 mogu stasall u promsat S1ist SFRL 2883, 6184,
55086, 50606, 5008 | 18481, Zekonu o zdravstvenoy Epravnosh predmata opsha upotrebe 51 Glasnik RS 11 1 Prawvilniou o hagipanshs| Epravnosti
vodi za pice 5. Glasnik SR 42/98 1 44759,

i
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Predmet
ispitivanja:
Protzvodat i
model:
Narudilac:
Korisnik:

Referentnl
dokumenti:

Identifikacija
uzorka:

Opis predmeta
ispitivanja:

Oprema za

ispitivanje:

Uslovi okoline:

Pregled
izvrienog
ispitivanja

g B I J A
fed: +J8F FL ITTE 138
i =381 11 ITH1 O3S
pc gDl T D82 3

broy

Galvanski preradivaé vode
- ispitivanje Evrstoce | zaplivenosti kuCists -

V 1534

proizvodat -

miodel:

Ing. Jozel Zmajkovié - TWISTER UL Dolna 54 900 01 MODRA

E ner&‘-’o‘atzr MWD HOME

| ENERGY PRODUCT PR, Cajakova 69, 21425 Selenéa

_ Naruéilac, kao pravno lice, vrii dalju kemercijalnu dg{nbuﬂi ju predmetna isp_iL_I_vgn_lyja

—

Oznaka

Maziv

SRPS EN 12266-1:2013

Obaverni zahtevi

Ind uslﬁjéﬁe armature -

IapiiiranjE armatura Deo |:
Ispitivanja pritiskom, postupci ispitivanja i kriterijumi pribvatanja-

mesto i datum ispitivanja:

IMP-CGT Beograd, 26.8.2013, god.

fabricki broj uzorka:

3 uzorka bez fabritkog broja

1d,er||11'l-:acn:||1| broj u CGT-LAR:

WV 1534

hiadnu vodu) i G 1/2" (2 kom. za to

Predmet ispitivanja je galx-ansm preradivad vode - Energy Water MWD | IOME p{c:-:zmdm!a Ing.
Jozef Zmajkovié - TWISTER Ul Dolna 54 900 01 MODRA kaji se primenjuje se za
odstranjivanje kalcita i aragonita (kamenea) iz vode, Nazivna veli¢ina wzorka je: O 3/4"( kom za
lu i hladnu vodu). Nazivii pritisak: PN 10716

Maziv opreme Karakteristike opreme Id. oznaka
Ruénia vodena pumpa Opseg zadavanja pritiska: 0 + 60 bar Gl - 014
Manometar Opseg: 0 + 60 bar, kL. | 0, merna nesigurnost: 0.2 har Ef - D58

s Opseg: 0+ 24 h; tatnost merenja: .01 5, mema ET - 002
Elektronski sekundomer st 0 021% ; 2
ngrmne*tar _ Opseg: 0+ 100 %, merna 11esrgumnqt 3% | E4-001
Stakleni termometar Opseg: -30 + +50 %, podela | °C, mema nesigumost: E7 - 001
punjen tednodiu +1, 1% __ N

Datum Temperatura Atm. pritisak T Rel. viaznost Mesto
DD.MM. GG > mbar %o ispitivanja
26.8.20135 god. 27 1004 54 IMP-CGT
Referentni dokument: | SRPS EN 12266-1
Ispitivanje Rezultati
Tatka b Ispitivana karakteristika A A S
4, f;u-rﬂnta Ispimi fluid je fednost s
kudiSta {vieda koja mode da fma ispfinl pritisak: 24 bor Da
Ispitivanje PIY | dodat inhibitor korozlje, 18X Pantee =24 bar =
ili bilo koja druga tedmost “Vrems ispitivania:
Faptivenost koja ima viskozitet kaji
kuéiita mije veci-od onog koji ima | minimalno 10 J0 wriiv Da
Ispitivaje P11 | voda): | miw
['emperatura ispitnog triterlum 23 Nenmta znakova
luida mora bt izmedu § | el deformacije i
‘Cidn'c # razaranjn kndii,
deformacije i LJ vizuelno
Ispiini pritisak mora biti | razarnja wodenop Da
najimanje 1.3 ¥ doevoljeni | Kuéifta, odnosno Han
pritisak na sobnoj vizuelno uodenog L Tﬂfﬂm
temperaiuri; prijpasstan ja na
istom

ﬂmna D& - Zedovokava; Me - Ne adovaljaya HT Nije spitaro; NP, — Napremaniy zantay

ﬁ. p;piﬁnnp Evrstote kutista P10 | zaptivenosti kutista P11 mogu sa widiti istovremena. sama ako je 28 spitvans
zaplivencall kutigta wpitni fluid 1u-¢_.|3r:[:t1hbda 1. standarda SRPS EH__i_::H-i}

Oy irvatial 58 mabs Mool AT L D0 - B8 $AT DIIOTITS LT sagiaancel mfrsthig (ukow0I00n WP T LA
M erdings S rora el copral potpcl | 2028 ARPORI) APIATING BE RONcER EETLO i dedih LS

| smnatz |
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IZVEETAJ O ISPITIVANJU

4 =g Broj : V1524
MP PUPIN
CeNcadl zA nu ceHMi<U Oiatum 07.09 2015, god

Fotografija
pradmaeta
ispitivanjal
tehnitki podaci;

_ NALAZ ISPITIVANJA — miSljiene o rezultatima ispitivan;a i
MNa osnovu rezultata ispitivanja uzorka 51!1. anskih preradivata vode - Energy Water MWD

HOME koji se izraduju v dimenzijama 1/2%; 3/4" i 1" za woplu i hladnu vodu maksimalnog
radnog pritiska do 16 bar. proizvodaca Ing. !nmt Zmajkovié - TWISTER Ul Dolna 54 900 01

MODRA zakljutujemo da su uzorci ZADOVOLJILI ZAHTEVE ispitivanja évrstoce kudista

P10 i zaptivenosti kucista P11 standarda SRPS EN 12266-1 |
N.ﬁ?_N.ﬁ KA QO POTREBI NAREDNOG ISPITIVANJA:
| Naredno ispitivanje potrebna je uraditi za tri godine. |
Beograd. 007, 9. 2015, eod. P o
Wi 1 dalam - i e W L !
ispitivad: {denjen Stamemkovic, mast, ins mai. o *-'-'--’-‘a'--' i
NE— _‘*
tehnicar-laborant: Pvem Sirca, mad, teh _L{ffff ‘-"rf AP,
= |poi T

A0 o

TEHNICKI RUKOVODILAC f’*t"* % RUKOVODILAC CENTRA
CGT-LABORATORIJE ' ZA GASNU TEHNIKU
.ﬁ.'.l-.":.rirp-j_:""ﬂ#m::é-.‘?’;‘;::-'.::r.u.-: friz ": Reor? iag .i-..-.n.&f;uﬁ_:.hn__gv‘]}:-n' s iz
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